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一、光動力醫學的發展

雖然從古代以來 光 就被用來作為疾病治療

的工具，然而一直到二十世紀末才有系統的應用在

不同的醫藥領域中，譬如手術的切割工具、新生兒

的黃疸光治療、結合紫外線 (UVA) 和 psoralen 化學

物來治療皮膚的乾癬症，以及近十年來逐漸引起矚

目的光動力醫學。光動力醫學 (photodynamic

medicine) 泛指光動力診斷 (photodynamic diagnosis,

PDD) 與光動力治療 (photodynamic therapy, PDT)

(圖 1)，其應用的基本原理和分子在基態 (ground

state) 時吸收特定波長的光能量而躍升到受激態

(excited state) 後，因為能量釋放而引發的物理化學

變化有關。如圖 2 所示的札布蘭斯基簡圖

(Jablonski diagram)，當分子吸收能量後由受激態的

單相態 (singlet state) 直接將能量釋放，而回到基態

並釋放出可偵測的螢光，這一特性即可應用來發展

螢光診斷技術。但若被激發的分子在單相態發生電

子旋轉 (electron spin) 導致進行系統間 (intersystem)

的跨越而成為三相態 (triplet state) 時，即容易因為

進行能量的轉移而產生光化學反應 (在組織細胞中

主要是產生單相氧 (singlet oxygen))，這就是光動力

治療的基本原理。
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溯至 1903 年由德國教授 Herman von Tappeiner 和

一位皮膚科醫師 Jesionek，將 eosin 這一種光敏感

性染料以局部投予或注射到皮膚癌病人體內之後，

再將病灶部位進一步曝露於日光照射下，以探討其

對皮膚癌治療效果的研究。雖然這一次的治療並未

成功 (可能是由於腫瘤組織所累積的染料劑量或者

日光照射劑量不足所致)，但確也啟發後續相關研

究者，尋求更有效益的光感物質 (photosensitizer)

以及實用且功率夠強的光源，以確保光動力治療得

以在臨床上發揮真正的效益。

事實上，近代光動力醫學有系統的發展開始於

1955 年，Schwartz 等人將源自於血液的血紫質

(hematoporphyrin) 利用醋酸和硫酸處理，製造出部

分純化的血紫質衍生物 (hematoporphyrin derivative,

HPD)；隨後 Lipson 等人即於 1959 年採用 Schwartz

的建議，將 HPD 經由靜脈注射至實驗動物之後，

發現腫瘤部位會呈現特殊的紅色螢光。因此自 1960

年代開始，血紫質衍生物便被研究用來診斷及檢測

腫瘤組織的部位。而臨床上進一步用於腫瘤組織的

治療，則是在 1975 年由 Kelley 和 Snell 兩人將 HPD

由靜脈注射到一膀胱癌患者，而後藉由導入弧光燈

(arc lamp) 光源激發累積在膀胱的 HPD，並進而發

現這一結合光感物質和光照的治療方式能導致癌病

灶的縮小。自此結合光感物質和光源以作為腫瘤組

織的診治工具，才逐漸獲得世人的重視。但直到二

十世紀末期由加拿大 QLT 公司自血紫質衍生物進一

步純化出的 Photofrin®
，才在歐美日各國的許可之

下成為第一個核可的光動力治療劑，也就是第一代

的光感藥物。今日 Photofrin®
在許多國家已被核准

作為臨床上使用，例如於加拿大已可合法用於表層

膀胱癌的治療，於美國用於食道癌及非小細胞的肺

癌，在荷蘭則用來治療肺癌及食道癌，而在日本則

可合法將 Photofrin®
的光動力療法用於肺、食道、

胃及子宮頸的早期治療。更有些研究報告顯示，光

動力療法可替代或合併其他療法來治療人類支氣管

及氣管的腫瘤、復發性乳癌、顱內癌病變、喉部的

乳突瘤、眼部的腫瘤、結腸及彌漫性腹內腫瘤等。

二、光動力診斷－自體螢光和染料螢
光診斷技術

目前對於疾病的病理診斷，主要是以侵入式的

活體切片檢查 (tissue biopsy)，再以顯微鏡進行組織

圖 1.光動力醫學的發展必須結合光電科技、醫學

工程、藥學、基礎醫學和臨床醫學來進行跨

領域的研究。

圖 2.簡化的札布蘭斯基圖 (Jablonski diagram) 顯示

光感物質分子在吸收能量後，在激發狀態下所

進行的不同轉換及其過程。S0(0) 為基態的最

低能階、S1(0) 為受激態中單相態 (singlet state)

的最低能階，而 T1(0) 為三相態 (triplet state)

的最低階振盪能階。當分子由單相態直接將能

量釋放而回到基態時，即釋放出可偵測的螢

光，因此可發展作為螢光診斷；但若在受激態

的單相態發生電子自轉 (electron spin) 導致進

行系統間的 (intersystem) 跨越而成為三相態

時，即容易產生光動力效應，在這一情況下可

用來作為殺死病變細胞的工具。
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結構 (tissue architecture) 和細胞學 (cytology) 的形態

變異性分析為主。雖然活體切片檢查並不適用於早

期病變之全面篩選，但組織病理診斷不僅是臨床醫

師治療患者的主要依據，同時也是選擇疾病療程的

重要決定因素。然而切取組織作病理診斷，仍有一

些限制，譬如活體切片檢查屬侵入式過程，會破壞

組織結構。再者，這種單憑視覺引導的組織取樣，

除非由經驗十分豐富的醫生來執行，否則容易造成

取樣的誤差。事實上，執行組織病理診斷不僅所需

的費用較高而且耗時，因此無法作為一種即時的診

斷工具，而在治療疾病的同時作為療效評估的標

準。

近幾年來，光學式組織取樣技術 (optical biopsy)

由於具有非侵入式、即時診斷疾病、直接取得組織

切片及組織生理參數測量 (physiological parameters

measurement) 等優點，因此光學式病理診斷技術遂

成為生醫光電發展中的一個重要環節。基本上，光

學式病理診斷技術即利用光在組織中所引發的物理

或化學變化，作為診斷疾病變化的判定標準。目前

的發展包括彈性繞射 (elastic scattering)、拉曼繞射

(Raman scattering)、活體共軛焦顯微鏡 (in vivo

confocal microscopy)、光學式相干斷層攝影術 (optical

coherence tomography)、光學式斷層攝影術 (optical

tomography) 和光激發螢光診斷 (light-induced

fluorescence) 等六項。其中螢光診斷技術由於發展

較早，且已有許多研究團隊投入大量的心血和經費

在進行這一方面的研究，因此相較之下是目前發展

較為成熟的一種光學式病理診斷技術。

螢光診斷技術的基本原理是組織內之感光物質

(chromophores) 在受到特定波長的激發光照射而被

激發後，要從受激態 (excited state) 回到基態 (ground

state) 時，其能量的釋放為可偵測的螢光，因此特定

感光物質即有其特殊的螢光光譜。如圖 3 所示、細

胞組織內的分子，如膠原蛋白 (collagen)、彈性蛋

白 (elastin)、NADH (nicotinamide adenine dinucleotide

hydrogenase)、色胺酸 (tryptophan)，或者外加的光

感物質，如上述的血紫質衍生物，在特定波長的光

激發下，都會有特定波長範圍的螢光散射。由於正

常組織和病變組織內含感光物質或外加光感物質

(對腫瘤組織有較高的親和力和累積)，因為疾病的

產生而導致量或質上的變異，再加上病變組織結構

上的改變，因此在受到特定波長的光激發後，所散

射出來的總合螢光特性便不同，所以可利用來區分

正常和病變組織。

目前螢光診斷可分為自體螢光 (autofluores-

cence) 和染料螢光 (dye-induced fluorescence) 診斷

技術兩大類，藉著這種自體或外加光感物質的染料

螢光光譜變化，疾病或癌病變組織得以被定位出

來。染料螢光和自體螢光最大不同之處，在於外加

光感物質 (同上述光動力治療用化學物) 所產生的

螢光較強，因此可進一步發展造影的顯像技術。以

上述血紫質衍生物或目前美國 FDA 許可臨床上市

的 Photofrin®
為例，在藍光激發下，當腫瘤組織累

積一定程度以上的血紫質衍生物或 Photofrin®
時，

圖 3. (a) 組織中目前已知感光物質的螢光光譜；(b)

目前使用或發展中的光感物質在導入老鼠腫

瘤組織中誘發的螢光光譜。
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在目視情況下可以見到紅色的螢光散射。利用這種

技術，可以輕易地分辨出正常或病變組織。然而也

因為光感物質為外加之染料，因此可能會有光毒性

或過敏反應這類副作用產生。

三、螢光影像分析系統的裝置

如同上述所言，螢光主要在特定波長的光激發

下才能產生，而所散射的光子通常得藉由光電倍增

管 (photomultiplier)、二極體偵測器 (diode-array

detector) 或電荷耦合元件 (charge-coupled device, CCD)

才容易偵測並加以量化。因此進行螢光診斷技術所

需的設備，如圖 4 所示，主要是由激發光源、光傳

導光纖、螢光偵測分析系統及電腦所構成。

螢光診斷分析系統所用的激發光源有兩類：

雷射光源 和 非線性光源 ，如傳統的氙燈 (xenon

lamp)。由於許多光感物質在 UV 範圍均有吸收，再

加上可以用來激發其他染料雷射 (dye laser) 以取得

其他波長的激發光源，因此波長 337 nm 的氮氣雷

射 (nitrogen laser) 是目前常用在螢光診斷系統的雷

射光源。至於在非線性光源方面，則利用濾片 (filter)

或單光儀 (monochrometor) 取得特定波長的光源，

以激發組織來得到其總合的螢光訊息。

由於生醫光電方面的螢光診斷技術是用於病態

組織的偵測，因此在臨床上使用必須將激發光藉由

一組傳輸光纖導引到受測組織位置，並藉由另一組

光纖收集螢光訊息，以供後端螢光分析系統的解

讀。因此在常見的螢光診斷系統中，光傳導光纖係

由一 Y 形光纖所構成，而不像一般實驗室中只是

單純經由鏡子和濾片所構成的光學系統來導光。最

後，傳輸光纖所收集的螢光則經配備有光電二極體

偵測器或電荷耦合元件的螢光分析系統解讀後，再

在電腦上以螢光光譜或影像呈現在螢幕上。

四、光動力治療

過去十年來光動力治療已逐漸發展成熟，成為

一種癌症治療方法，而它的作用機制也逐步為人們

所了解。光動力治療的基本原理是組織內之外加光

感物質 (即為前述螢光診斷技術用的染料化學物) 在

受到特定波長的光激發後，將光能轉移給組織內的

其他物質，如氧氣，而發生光化學作用，進而產生

對細胞有毒性的單相氧 (singlet oxygen) 或其他激態

氧 (reactive oxygen species, ROS)。現階段臨床發展

光動力治療的毒殺效應，主要是來自單相氧。因為

光動力治療的基本構成要素是光感物質、激發光源

圖 4.

螢光診斷系統架構圖，包括激

發光源、激發光及螢光傳輸光

纖、螢光偵測分析系統 (配備

二極體增測器或電荷耦合元件)

及電腦系統。

(1)

(2)
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和氧氣，因此必須要在這三個要素的共同作用下才

能產生療效。所以經由雷射光照射所引發的光動力

療法，並不同於傳統上以光熱能 (photothermal) 來

切除、燒灼或汽化組織的雷射手術。由於光動力治

療所用的光感物質是一種穩定的化學物質，且本身

幾乎無毒性，必須經過照射光激發後才會造成細胞

毒性，再加上所用的激發光源是波長在可見光範圍

的非游離性輻射，所以光照本身也不會對組織細胞

產生毒性。因此，臨床治療時如有需要，光感物質

可重複投予，並且也可對病變組織重複施與光照。

由於光動力治療結合化學治療和放射線治療的

優點而無其副作用，所以光動力治療法已被用來治

療多種癌症。事實上，過去十多年來由於光電生物

科技和新一代光感物質的長足發展，光動力療法不

僅被應用於癌症的治療，也開始出現在其他的醫療

領域，如老人黃斑退化症 (macular degeneration)、

乾癬症 (psoriasis)、類風濕性關節炎 (rheumatoid

arthritis)、子宮內膜異位 (endometriosis)、心臟冠狀

動脈阻塞 (coronary artery occlusion) 的治療或微生

物感染的控制。

五、光感物質的激發光源：
雷射和非雷射光源

如同前文所言，Kelley 和 Snell 兩人在 1975 年

利用 HPD 所進行的膀胱癌光動力治療，是利用弧

型燈這類非線性光源，而其強度不足則是該治療成

效不佳的主要原因之一。然而在雷射發展成熟之

前，藉由高壓電強化的非線性光源仍在光動力治療

中扮演著重要的角色。這一類光源主要是利用螢光

燈管、鎢燈 (tungsten lamp) 或氙燈 (xenon lamp)，藉

由濾片選擇特定波段的光來進行光動力治療。藉由

高壓電強化的非線性光源雖然價錢較為便宜，但因

為熱效應及不易導入配合內視鏡使用之光纖中的缺

點，因此目前光動力治療仍以雷射為主要的激發光

源。在現有雷射光源中，氬離子雷射激發之染料雷

射 (argon ion laser-pumped dye laser) 由於有較多波

長的選擇性，可以使用在不同光感物質的激發上，

因此在光動力治療的相關研究報告中是最常使用的

雷射。然而由於氬離子雷射激發之染料雷射的笨重

和使用上的不方便，因此侷限其在臨床使用上的推

廣。近年來由於二極體雷射 (diode laser) 技術的更

新與進展，結實輕巧且輸出功率在 1 到 5 瓦之間的

雷射系統，反倒成為現階段光動力治療在臨床使用

上的主要光源選擇。以目前美國食品藥物管理局所

核可的 Photofrin®
光動力治療為例子，所用的雷射

系統即為波長 630 nm 的二極體雷射；而歐洲共同

市場所同意使用的光動力治療藥品 Foscan®
，其搭

配使用的光源即為波長 652 nm 的二極體雷射。

非雷射光源在現階段光動力治療的臨床應用實

例有目前美國 DUSA 藥廠所推出專門用於治療皮

膚日光角化症的 Levulan® KerastickTM
，其所用的激

發光源即為經過處理以放射出波長 417 ±  5 nm 為主

的螢光燈管。由於該範圍的波長只能穿透極淺層組

織，加上這一套照射光源係設計用於治療臉部及頭

皮的病變處 (一般治療時所需照射時間約為 1000

秒)，因此這一光源只能用於皮膚淺層組織的病變

治療，而無法用於其他病變組織。至於其他如氙或

鹵素 (halogen) 光源，由於需靠高壓放電方式來強

化其功率，如再加上濾片及光纖的配合使用，其設

備費用也許較雷射稍低，但使用上的便利性和不同

組織的適用性仍不如雷射。近年來發光二極體

(light emitting diode, LED) 由於具有質輕、成本

低、省電、不易發熱及窄波段等特性，因此開始有

人嘗試使用發光二極體來作為光動力療法的照射光

源。然而，由於其強度及配合內視鏡光纖使用上的

侷限性，目前仍無法取代雷射或其他非線性光源在

光動力治療中所扮演的獨特角色。

六、光動力診治在口腔癌病變的應用
實例

在臺灣，口腔癌屬於十大好發癌症之一，而且

由於國人嚼食檳榔的習慣，其發生率逐年增高。根

據衛生署所公布的資料顯示，目前臺灣將近二百萬

人有嚼食檳榔的習慣，而且將近 80% 的口腔癌死

亡病例與此項習慣有關；口腔癌亦是國內目前幾個

好發癌症中五年存活率最低的癌症之一，已有遠端

轉移末期病患的五年存活率僅為 20% 左右。但若

病灶僅發生於口腔局部的早期口腔癌病患其治癒率
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可達 70－80% 以上，因此早期的診斷與治療對於

此疾病的治癒率是相當重要的。而在口腔癌病變的

治療上，由於有癌病變及正常組織之間的界線不易

界定、常於口腔多處同時發生，以及有無法預測之

細胞惡性轉型可能性的種種問題，所以口腔黏膜癌

化部位的治療有其困難之處。傳統上的治療主要是

以外科手術切除為主，放射線療法及制癌劑化學療

法為輔。由於外科手術切除這一類侵入式治療法常

造成病人外觀容貌上的改變，而放射線或化學療法

又會影響患者在講話、咀嚼、吞嚥甚至味覺喪失的

嚴重問題。這些因治療所衍生的問題，對病患的自

尊心及社交關係造成極大的影響，甚至衍生為社會

及家庭的負擔。

由於口腔早期癌病變的症狀並不明顯，很容易

誤診為口腔其他瘡傷、發炎以及感染等病灶，所以

口腔癌初期常為人們所忽略，而延誤了早期治療的

最佳時機。如同前文所言，目前對於口腔癌病變的

診斷，組織病理切片仍是最可靠的方法。這一方法

對於稱職的病理學家來講並不是難事，問題在於患

者的配合度，而且此方法亦無法使用於尚無明顯症

狀時期的早期癌病變診斷。為了有效掌握此疾病的

有效診治，我們自 1995 起開始針對口腔癌病變進

行非侵入式螢光診斷技術的研究工作
(5,6)
，圖 5 所示

即為人類口腔頰黏膜之正常及不同病變程度組織在

活體條件下 (in vivo) 量測所得之自體螢光光譜。從

圖中我們可以發現，在波長 330 nm 的光激發下，

正常頰囊黏膜組織在波長 380 nm 的螢光強度較口

腔頰黏膜纖維化組織為弱，但較口腔上皮細胞異常

增生組織、細胞變異的癌前病變或鱗狀細胞癌組織

為強；而在波長 460 nm 的螢光強度則較纖維化組

織為強，但比其他癌前或癌病變組織弱。這些自體

螢光光譜的變異事實上與纖維化組織中膠原蛋白量

的增生變異 (380 nm 波峰) 以及上皮細胞變異導致

的 NADH 下降 (460 nm 波峰) 有關。而在癌前和癌

病變組織中，由於膠原蛋白減少、上皮細胞異常增

生和代謝異常，會導致 NADH 增加以及組織結構

上的變異，如細胞之間變得鬆散。由於纖維化組織

的螢光強度表現和癌前或癌病變組織呈現相抵消的

表現趨勢，因此在我們進一步的研究結果顯示：自

體螢光診斷技術雖然能在非侵入式的情況下區別出

正常組織與癌前或癌病變組織，但這一技術卻只能

適用於沒有纖維化組織病變的病人
(7)
。

在臺灣，口腔癌病變患者其致病因子和檳榔嚼

食有關切的關係，而這類型患者極大比率皆有不同

程度的口腔頰黏膜組織下纖維化，因此自體螢光診

斷技術無法有效地發展成非侵入式的口腔癌前病變

早期診斷工具。為此，我們進一步嘗試發展 5-氨

基酮戊酸螢光診斷技術作為早期偵測口腔癌前病變

和口腔癌的工具。屬於第二代光感物質的 5-氨基

酮戊酸本身並非光感物質，而是體內內生性光感物

質的前驅物 (precursor)。原先關於 5-氨基酮戊酸的

研究並非是要用在光動力治療方面，而是用來作為

研究紫質症 (porphyria) 的模式藥，直到 1990 年由

Daviris、Kennnedy 以及 Pottier 等人提出將其應用作

為內生性光感物質的原料，並在隨後證明 5-氨基酮

戊酸主要是在粒腺體內經代謝生成光感物質原紫質

IX (protoporphyrin IX, PpIX)。5-氨基酮戊酸為單一

成分的藥品，並非混合物，而且可在 24 小時內自

生物體內清除，因此比較不會引起皮膚對光過敏，

圖 5.在波長 330 nm 的激發光下，活體內 (in vivo)

量測人類口腔頰黏膜正常和不同癌化程度組織

之自體螢光光譜。NOM 代表正常口腔頰黏膜

組織；OSF 代表口腔頰黏膜組織纖維化病人；

EH 代表口腔上皮細胞異常增生；ED 代表口

腔上皮細胞變異的癌前病變；SCC 代表口腔

上皮鱗狀細胞癌病變。
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而其他副作用的反應也減少很多。在腫瘤細胞中由

於 5-氨基酮戊酸代謝途徑發生變異，若從體外大

量給予 5-氨基酮戊酸，則會在腫瘤組織中形成

PpIX 的累積，因此可用來發展螢光診斷或光動力

治療。5-氨基酮戊酸進入細胞後在粒腺體內經代謝

形成的 PpIX，經波長 410 nm 左右波段的藍光照射

後，可散射出 620 nm 波段範圍的紅光。如圖 6 所

示，口腔頰黏膜癌前病變組織的位置在 5-氨基酮

戊酸塗抹 1.5 小時後和周圍正常組織相較，達到最

大的差別。由於頰黏膜組織下纖維化的原因和組織

中膠原蛋白的不正常累積有關，而不似癌前或癌病

變組織乃因細胞異常增生所導致，因此即使將 5-

氨基酮戊酸螢光診斷技術使用在有頰黏膜組織下纖

維化的患者中，仍然可以有效地在口腔癌病變患者

中區別出正常組織與癌前或癌病變組織。

由於光動力治療具高度選擇性，能破壞腫瘤組

織，而且對組織正常的功能和結構傷害性小，再加

上其癒後效果佳無現有手術、化學或放射療法的缺

點。因此如能配合癌病變的早期發現，光動力治療

將極適合口腔癌病變的治療。圖 7 即為臺大醫院牙

(a)

(c)

(b)

(d)

圖 6.人體口腔頰黏膜癌前病變組織在塗抹 5-氨基酮戊酸不同時段後，進行螢光影像的分析。(a)、(b)、(c)

分別為塗抹 5-氨基酮戊酸後 1、1.5 和 2 小時後，所得到的螢光影像；(d) 圖則為這三個時間點的螢光

強度分析結果。
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科部針對口腔疣狀癌病變，利用 5-氨基酮戊酸及

LED 光源進行光動力治療的臨床前期試驗結果。

相較於傳統手術切除伴隨著手術後整型重建，光動

力治療可以在當日進行且病人無需住院。而在治療

的過程中，病人不但能保持正常的生活作息，其臉

部組織的功能也沒有受到太大程度的影響。由於治

療過後病人臉部組織的功能及結構外觀並沒受到明

顯的影響，且顯示著極佳的癒後效果，因此治療後

亦無需經由整型手術來重建其臉部外觀。這一結果

顯示 5-氨基酮戊酸光動力治療技術的開發，將有

極大潛力應用於口腔癌病變或其他淺層性癌症如子

宮頸癌的治療。未來也可配合內視鏡的使用，推廣

應用於結腸癌、消化道癌、膀胱癌與肺癌的早期偵

測與治療。

七、結語

二十一世紀醫學研究的重要方向之一是將科技

與醫學密切結合的跨領域研究，而運用光電科技從

事生物醫學的基礎研究或臨床診斷與治療技術的發

展更已成為此趨勢的主流。臺灣光電科技在全世界

佔有一席之地，但是以往由於缺乏整合，因此光電

科技的人才對於醫學界在疾病的診斷或治療上所需

要的設備並不清楚；而醫學界的人員對於光電科技

領域中可能得以應用於基礎或臨床醫學研究的項目

也不熟悉。事實上，如能藉由臺灣光動力醫學的發

展進一步整合光電科技與生物醫學科技，其所得的

成效將不遜色於單純的光電或生物科技的發展。
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(a)

(b)

圖 7.口腔疣狀癌病變治療前後。(a) 治療前病人口

角有明顯的疣狀癌病變組織；(b) 經 5-氨基酮

戊酸光動力治療後，疣狀癌病變組織消失且

有極佳的癒後效果。(本圖為臺大醫院牙科部

江俊斌教授提供)


